              Calibración balanza CAS – DOLBO DL 100

-Destornillar  visor del soporte de la columna, luego retirar tapa metálica que se encuentra al lado de los conectores de energía y señal.

- en ese sector encontrara un botón pulsador de calibración, este debe mantenerlo presionado y deberá encender el equipo con botón ON/OFF en el display aparecerá   [SET      ]

-presione tecla (TARA) el display muestra   [ST    00]

-presione tecla (CERO) asta avanzar a        [ST   03]
-presione tecla (TARA) el display muestra [U LOAD]

-presione tecla (CERO) el display muestra [LOAD ]

-coloque las masas patrones según sea la capacidad máxima del equipo Ej. 100kg en la plataforma.

-presione tecla (CERO) el display mostrara [END ] calibración finalizada.

-retirar masas patrones, apagar y encender

si en caso que no allá quedado calibrada vuelva a intentar la calibración.

